EXHIBIT 4



Exhibit4A

Curva de Calibracidn: 08 de mayo de 2012

Curva de Calibracién #5

En esta curva de calibracion se utilizaron los estéandares con los siguientes valores
porcentuales de Azufre:

Concentracién de Azufre del Esténdar utilizado en % por peso (wt.%)

Std.1  0.0000 wt.%
Std. 2 0.0500 wt.%
Std. 3 0.1000 wt.%
Std.4  0.2500 wt.%
Std.5  0.7500 wt.%
Std.6  1.0000 wt.%

Cada estdndard tiene un nilmero de identificacion que se le asigna en el
laboratorio que comienza con CRX.

Cada muestra de estdndar es colocada en el instrumento y se toma la lectura
seglin lo establece el procedimiento ASTM D-4294-10 Sec. 9.3 (Instrument
Calibration)

El instrumento, un HORIBA SLFA 2800, hace los conteos de segundos para cada
estdndar y genera una gréfica, utilizando una serie de ecuaciones internas, la cual
usa como referencia al momento de analizar una muestra de valor desconocido.
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